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รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ 
วันที่รับตัวอย่าง:   19 เมษายน 2562 
หมายเลขตัวอย่าง:  2562-01-116 
ชื่อผลิตภัณฑ์ :  เครื่อง Disher 
ลักษณะผลติภัณฑ:์   อุปกรณ์ฆ่าเชื้อบนพืน้ผิวภาชนะที่สัมผัสอาหาร โดยใช้แสง UV-C  
บริษัทผู้ผลติ:  บจก. ดีเอ็นเอ เคมีคอล เฮาส์ (ประเทศไทย) 
ผู้น าเข้า/จัดจ าหน่าย:  ไม่ระบ ุ
เลขทะเบียนที ่ ไม่ระบ ุ เลขที่ผลิต ไม่ระบ ุ
วันที่ผลิต ไม่ระบ ุ วันหมดอายุ ไม่ระบ ุ
ปริมาณที่ส่ง          - จ านวน 1 เคร่ือง 
วิธีทดสอบ  การทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ฆ่าเชื้อบนพืน้ผิว (Surface Disinfectant Equipment)  

“เครื่อง Disher” ในการฆ่าเชือ้ Staphylococcus aureus, Salmonella cholereasuis, และ  
Escherichia coli ใช้วิธีทดสอบ Antibacterial Killing Activity แบบ Quantitative assay 

  วิธีการทดสอบ เตรียม Contaminated dish (การทดสอบนี้ใช้จานเมลามนีเป็นตัวแทนภาชนะที่สัมผสั
อาหาร) โดยหยด soil load bacterial suspension ลงบนพืน้ผิวจาน เกลี่ยให้บาง ทิง้ไว้ให้แห้ง  
ที่อุณหภูมิห้อง (~ 1 ชั่วโมง ) แล้วน าจานที่ปนเปื้อนเชื้อ ผา่นเข้าเครื่อง Disher (ตามวิธีการใช้งานของ
เครื่อง) ให้แสง UV-C ส่องลงที่จาน รอจนสญัญาณเสียงและไฟสีเขียวดับ (เคร่ืองตั้งไว้อัติโนมัติ) เมื่อ
ครบเวลาสัมผสั elute เชื้อจากจาน ตรงต าแหนง่ที่เปื้อนเชื้อ โดยใช้วิธี swab แล้วนับจ านวนเชื้อที่เหลือ
รอด ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ ค านวณจากเชื้อที่ถูกฆ่า โดยใชผ้ลต่างของปริมาณเชื้อตั้งตน้ และ เชื้อที่
เหลือรอด โดยใช้ค่าเฉลี่ยจากการทดสอบซ้ า 2 ครั้ง (Duplicate test) 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ฆ่าเชื้อบนพื้นผิว 
ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อแบคทีเรียของอุปกรณ์ฆ่าเชื้อบนพื้นผิว “เครื่อง Disher”  

ในการฆ่าเชื้อ S. aureus ATCC 6538, S. cholereasuis ATCC 10708 และ  E. coli ATCC 10536 ท่ีระยะเวลาสัมผัส ตามสัญญาณไฟสีเขียวดับ 
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organism 

Number of bacteria on surface area  Killing activity  Average killing activity 
Untreated  
surface area 
(Control)  

(CFU/surface area) 

Survivor on treated 
surface area         

(Test) 
(CFU/surface area) 

 
Log 

reduction 
% 

Reduction  
Geometric mean 
Log 

reduction 
% 

Reduction 

S. aureus ATCC 6538        

Replicate 1 
1.5 X 106 

( 6.17 log ) 

1.2 X 103 
( 3.07 log )  3.10 99.9  

3.23 99.9 
Replicate 2 

5.7 X 102 
( 2.75 log )  3.42 99.9  

S. choleraesuis ATCC 10708        

Replicate 1 4.6 X 106 
( 6.66 log ) 

3.5 X 104 
( 4.54 log )  2.12 99.2  

2.25 99.4 
Replicate 2 

1.8 X 104 
( 4.25 log )  2.41 99.6  

E.coli ATCC 10536        

Replicate 1 
1.7 X 105 
(5.23 log ) 

62 
( 1.79 log )  3.44 99.9  

3.48 99.9 
Replicate 2 52 

( 1.71 log )  3.52 99.9  
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